
   ALGORITMO PARA LA DETECCIÓN DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS (EPC)

            Departamento de Laboratorios de Salud Pública (DLSP). Ministerio de Salud Pública. Uruguay

Sinergia con discos de: Sensible a C3G y C4G Resistente a C3G y C4G

ACIDO BORONICO + + - + -

EDTA - - + - -

CLOXACILINA - - - + -

Sme (Sma)
IMI,NMCA (Ent) KPC MBL AmpC BLEE?

- +

OXA
Perfil de BLEE 
compatible con 
cefotaximasa

ENVIAR AL DLSP PARA CONFIRMACIÓN MOLECULAR

PHOENIX
KES: IMP ≥ 2 µg/ml 

NoKES: ERT ≥ 1 µg/ml

MicroScan
Actualmente en 

revisión

VITEK 2
IMP ≥ 2 µg/ml

+

MER ≥ 1 µg/ml

E-TEST

MICE
IMP ≥ 1 µg/ml

Cepas sospechosas de producir 
carbapenemasa confirmar con:

DISCO
IMP ≤ 22 mm

Tribu Proteae: IMP ≤ 22 mm y 
MER ≤ 27 mm

      Salmonella spp ≤ 24 mm

KES: Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp.; IMP: Imipenem; MER: Meropenem; ERT: Ertapenem; C3G: Cefalosporinas de 3ª. Generación; C4G: Cefalosporinas de 4ª. Generación.


